
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  ผลติภัณฑ์ส าหรบัการดูแลเลนส์สัมผัส   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

เพ่ือให้การควบคุมเครื่องมือแพทย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับการควบคุม
เครื่องมือแพทย์ในระดับสากล  จึงเห็นสมควรก าหนดให้ผลิตภัณฑ์ส าหรับการดูแลเลนส์สัมผัสเป็น
เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายการละเอียด  และก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการควบคุม
เครื่องมือแพทย์ดังกล่าว 

อาศัยอ านาจตามความในบทนิยาม  ค าว่า  “เครื่องมือแพทย์”  (๓)  ในมาตรา  ๔  มาตรา  ๕  
วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๖  (๒)  (๔)  (๕)  และ  (๑๓)  มาตรา  ๔๔  และมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
เครื่องมือแพทย์ประกาศก าหนดไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“ผลิตภัณฑ์ส าหรับการดูแลเลนส์สัมผัส”  (contact  lens  care  products)  หมายความว่า  

ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งหมายเฉพาะส าหรับท าความสะอาด  ชะล้าง  ฆ่าเชื้อ  หรือให้ความชุ่มชื้นเลนส์สัมผัส   
หรือบรรเทาอาการไม่สบายตาจากการใส่เลนส์สัมผัส  ข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) “สารละลายน้ าเกลือ”  (saline  solutions)  หมายความว่า  ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ
ของโซเดียมคลอไรด์เป็นสารออกฤทธิ์หลัก  ความเข้มข้นร้อยละ  ๐.๙  โดยน้ าหนัก  และมีน้ าเป็นตัว 
ท าละลายซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบสารละลายน้ าเกลือปราศจากเชื้อ  เม็ดหรือแคปซูลเกลือที่ต้องผสมน้ ากลั่น
ก่อนการใช้งานมีวัตถุประสงค์ส าหรับชะล้างเลนส์สัมผัสหลังการท าความสะอาดเพ่ือขจัดคราบสกปรก  
และผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดเลนส์สัมผัส  ชะล้างเลนส์สัมผัสก่อนการใส่  คงสภาพความเปียกของ  
เลนส์สัมผัสขณะฆ่าเชื้อด้วยความร้อน  เก็บรักษาเลนส์สัมผัสภายหลังการฆ่าเชื้อ  เป็นตัวท าละลาย
ผลิตภัณฑ์ส าหรับการดูแลเลนส์สัมผัสรูปแบบเม็ด  เช่น  เอนไซม์  เป็นตัวท าละลายในระบบฆ่าเชื้อเลนส์สัมผัส
ด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 

(๒) “ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดเลนส์สัมผัสชนิดใช้ทุกวัน”  (daily  cleaners)  หมายความวา่  
ผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์ส าหรับท าให้คราบสกปรกบนผิวเลนส์สัมผัสหลุดออก  และขจัดคราบสกปรก
บนผิวเลนส์สัมผัส  ทั้งนี้  อาจเป็นส่วนประกอบของระบบฆ่าเชื้อเลนส์สัมผัส  หรือน้ ายาอเนกประสงค์  
(multi-purpose  solutions) 

(๓) “ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดเลนส์สัมผัสชนิดใช้รายครั้ง”  (periodic  cleaners)  หมายความว่า  
ผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์ส าหรับท าให้คราบสกปรกบนผิวและฝังในเลนส์สัมผัสหลุดออก  และขจัด  
คราบสกปรกบนผิวและฝังในเลนส์สัมผัส  เช่น  คราบโปรตีน  หรือไขมัน  ซึ่งไม่สามารถขจัดด้วยการใช้
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดเลนส์สัมผัสชนิดใช้ทุกวัน   
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(๔) “น้ ายาฆ่าเชื้อเลนส์สัมผัสด้วยวิธีการทางเคมี”  (chemical  disinfecting  solution)  
หมายความว่า  ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของวัตถุกันเสีย  หรือสารต้านจุลชีพ  มีวัตถุประสงค์ส าหรับ
ท าลายเชื้อบนเลนส์สัมผัส  เมื่อใช้แช่เลนส์สัมผัสตามระยะเวลาที่ก าหนด   

(๕) “ระบบฆ่าเชื้อเลนส์สัมผัสด้วยวิธีการทางเคมี”  (chemical  disinfection  system)  
หมายความว่า  ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ส าหรับการดูแลเลนส์สัมผัส  ๒  ชนิดขึ้นไป   
มีวัตถุประสงค์ส าหรับใช้ร่วมกันเพ่ือท าความสะอาดและฆ่าเชื้อบนเลนส์สัมผัสด้วยวิธีการทางเคมี   
ซึ่งประกอบด้วยการท าความสะอาด  การชะล้าง  และการแช่เลนส์สัมผัส 

(๖) “ระบบฆ่าเชื้อเลนส์สัมผัสด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ”  (hydrogen  peroxide  
system)  หมายความว่า  ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ส าหรับการดูแลเลนส์สัมผัส  ๒  ชนิดขึ้นไป  
เช่น  น้ ายาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด ์ สารท าให้เป็นกลาง  และขวดเก็บเลนส์สัมผัส  มีวัตถุประสงค์ส าหรบั
ใช้ร่วมกันเพื่อฆ่าเชื้อบนเลนส์สัมผัสด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์   

 “น้ ายาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์”  หมายความว่า  สารละลายที่มีส่วนประกอบของ
ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่มีวัตถุประสงค์ส าหรับท าลายเชื้อบนเลนส์สัมผัส  เมื่อใช้แช่เลนส์สัมผัส  
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 “สารท าให้เป็นกลาง”  (neutralizer)  หมายความว่า  ผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์ส าหรับ
ท าให้ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่หลงเหลือบนเลนส์สัมผัสภายหลังการแช่เลนส์สัมผัสด้วยน้ ายา
ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์หมดฤทธิ์  ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบแผ่นดิสก์  (disk)  เม็ด  หรือสารละลาย 

 “ขวดเก็บเลนส์สัมผัส”  (lens  vial)  หมายความว่า  ขวดที่ถูกออกแบบเฉพาะส าหรับ 
ใช้เก็บรักษาเลนส์สัมผัสระหว่างกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 

(๗) “น้ ายาให้ความชุ่มชื้นเลนส์สัมผัส”  (conditioning  solution)   หมายความว่า  
สารละลายที่ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์หลักหลายตัว  เช่น  วัตถุกันเสีย  และสารให้ความชุ่มชื้น  
(ophthalmic  demulcents)  มีวัตถุประสงค์ส าหรับใช้เพ่ิมความเปียกของเลนส์สัมผัสที่มีคุณสมบัติ 
ไม่ชอบน้ า  (hydrophobic  contact  lenses)  เช่น  RGP  และ  PMMA  ก่อนการใส่เลนส์สัมผัส   
และท าลายเชื้อบนเลนส์สัมผัส  เมื่อใช้แช่เลนส์สัมผัสตามระยะเวลาที่ก าหนด 

(๘) “น้ ายาอเนกประสงค์”  (multi - purpose  solutions)  หมายความว่า  ผลิตภัณฑ์ 
ในรูปแบบสารละลายที่ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์หลักหลายตัว  มีวัตถุประสงค์ส าหรับท าความสะอาด
เลนส์สัมผัส  ฆ่าเชื้อบนเลนส์สัมผัสด้วยวิธีการทางเคมี  ชะล้าง  และเก็บรักษาเลนส์สัมผัส   

(๙) “น้ า ยาหยอดตาขณะใส่ เลนส์สั มผั ส ”   ( in -  eye  contact  lens  solutions : 
lubricating  and/or  rewetting  drops)  หมายความว่า  ผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์ส าหรับหยอดตา
ขณะใส่เลนส์สัมผัสเพ่ือบรรเทาอาการไม่สบายตาจากการใส่เลนส์สัมผัส  โดยกลไกการออกฤทธิ์  
ต้องไม่เกิดจากกระบวนการทางเภสัชวิทยา  หรืออาจใช้หล่อลื่นเลนส์สัมผัส  หรือท าให้เลนส์สัมผัสเปียก
ก่อนการใส่   
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(๑๐) “อุปกรณ์ฆ่าเชื้อเลนส์สัมผัสดว้ยความร้อน”  (heat  disinfecting  units)  หมายความวา่  
ผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์ส าหรับฆ่าเชื้อบนเลนส์สัมผัสชนิดนิ่มที่มีคุณสมบัติชอบน้ า   (hydrophilic  
contact  lenses)  ด้วยความร้อน 

(๑๑) “อุปกรณ์เสริมส าหรับการดูแลเลนส์สัมผัส”  (contact  lens  accessories)  หมายความว่า  
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์ส าหรับใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดเลนส์สัมผัส   
เพื่อช่วยท าความสะอาดเลนส์สัมผัส  เช่น  เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มกีลไกการท าความสะอาดแบบทางกล  
(mechanical  cleaning  aid)  และแผ่นช่วยท าความสะอาด  (accessory  cleaning  pads) 

ข้อ ๒ ให้ผลิตภัณฑ์ส าหรับการดูแลเลนส์สัมผัสตามข้อ  ๑  เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิต 
หรือผู้น าเข้าต้องแจ้งรายการละเอียด   

ข้อ ๓ ให้ผลิตภัณฑ์ส าหรับการดูแลเลนส์สัมผัสต้องมีมาตรฐานและข้อก าหนดเป็นไปตาม
มาตรฐานองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน  ๑๔๕๓๔  (ISO  14534 : 2011  Ophthalmic  
optics -  Contact  lenses  and  contact  lens  care  products -  Fundamental  requirements)   
หรือฉบับล่าสุด  หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า  หรือเป็นไปตามที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี   
ยกเว้นเครื่องหมายและฉลากให้เป็นไปตามข้อ  ๕  ของประกาศนี้   

ข้อ ๔ ผลิตภัณฑ์ส าหรับการดูแลเลนส์สัมผัสต้องผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบ
คุณภาพการผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามมาตรฐานระดับประเทศ  หรือมาตรฐานระหว่างประเทศ  
เช่น  หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์  (GMP)  มาตรฐานองค์กรระหว่างประเทศ 
ว่าด้วยการมาตรฐาน  ๑๓๔๘๕  (ISO  13485)  (ISO  13485 : 2003  หรือ  ISO  13485 : 2016)   
หรือฉบับล่าสุด 

ข้อ ๕ ให้ผู้ผลิตหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์ส าหรับการดูแลเลนส์สัมผัสจัดให้มีการแสดงฉลาก 
บนภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุผลิตภัณฑ์ส าหรับการดูแลเลนส์สัมผัสที่ขายหรือมีไว้เพ่ือขายในประเทศ  
ต้องมีฉลากเป็นภาษาไทยที่อ่านได้ชัดเจน  ทั้งนี้  จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้  แต่ข้อความภาษาอื่นนั้น 
ต้องมีความหมายไม่ขัดหรือแย้งกับข้อความภาษาไทย  โดยแสดงรายละเอียดอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   

(๑) ชื่อการค้าของผลิตภัณฑ์ 
(๒) ส่วนประกอบส าคัญ  และวัตถุกันเสีย 
(๓) ปริมาณสุทธิหรือปริมาณที่บรรจุ 
(๔) เลขที่ใบรับแจ้งรายการละเอียด 
(๕) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต  หรือรุ่นที่ผลิต 
(๖) เดือนและปี  หรือ  ปีและเดือนที่ผลิต  ให้แสดงปีด้วยเลข  ๔  ตัว 
(๗) เดือนและปี  หรือ  ปีและเดือนที่หมดอายุ  (expiry  date)  หรือใช้ก่อน  (use  before)  

ให้แสดงปีด้วยตัวเลข  ๔  ตัว 
(๘) อายุการใช้งานสูงสุดหลังจากเปิดขวดครั้งแรก   
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(๙) ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต  หรือสถานที่น าเข้า  แล้วแต่กรณี  ในกรณีน าเข้าให้แสดง 
ชื่อสถานที่ผลิต  เมืองและประเทศที่ผลิตด้วย  หากไม่แสดงชื่อสถานที่และเมืองของผู้ผลิต  ให้แสดงชื่อ
เจ้าของผลิตภัณฑ์  เมือง  ประเทศเจ้าของผลิตภัณฑ์  (product  owner)  และประเทศผู้ผลิตแทน 

(๑๐) วัตถุประสงค์การใช้   
(๑๑) ชนิดของเลนส์สัมผัสที่แนะน าให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ส าหรับการดูแลเลนส์สัมผัส   
(๑๒) ค าแนะน าการใช้  และวิธีการเก็บรักษา 
(๑๓) ค าเตือน  ข้อห้ามใช้  และข้อควรระวังในการใช้ที่จ าเป็นเพ่ือความปลอดภัยในการใช้

ผลิตภัณฑ์ส าหรับการดูแลเลนส์สัมผัส 
ข้อความแสดงค าแนะน าการใช้  วิธีการเก็บรักษา  ค าเตือน  ข้อห้ามใช้  ข้อควรระวัง   

ตาม  (๑๒)  และ  (๑๓)  หากไม่สามารถแสดงไว้ที่ฉลากจะแสดงไว้ที่เอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ก็ได้ 
การแสดงฉลากตาม  (๒)  (๕)  และ  (๙)  หากไม่สามารถแสดงข้อความเป็นภาษาไทย   

ให้แสดงเป็นภาษาอังกฤษแทนได้  ทั้งนี้  หากการแสดงฉลากมีการใช้ข้อความหรือตัวย่อภาษาอังกฤษ  
หรือสัญลักษณ์ก ากับ  ให้อธิบายความหมายของข้อความหรือตัวย่อหรือสัญลักษณ์นั้นไว้ในเอกสาร  
ก ากับเครื่องมือแพทย์ด้วย 

ข้อ ๖ ให้ผู้แจ้งรายการละเอียดผลิตหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์ส าหรับการดูแลเลนส์สัมผัสที่ขาย
หรือมีไว้เพ่ือขายภายในประเทศ  จัดให้มีเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์เป็นภาษาไทยที่อ่านได้ชัดเจน   
โดยแสดงรายละเอียดอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อการค้าของผลิตภัณฑ์ 
(๒) ส่วนประกอบส าคัญ  และวัตถุกันเสีย   
(๓) ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต  หรือสถานที่น าเข้า  แล้วแต่กรณี  ในกรณีน าเข้า  ให้แสดงชื่อ

สถานที่ผลิต  เมืองและประเทศที่ผลิตด้วย  หากไม่แสดงชื่อสถานที่และเมืองของผู้ผลิต  ให้แสดงชื่อ
เจ้าของผลิตภัณฑ์  เมือง  ประเทศเจ้าของผลิตภัณฑ์  (product  owner)  และประเทศผู้ผลิตแทน 

(๔) อายุการใช้งานสูงสุดหลังจากเปิดขวดครั้งแรก 
(๕) วัตถุประสงค์การใช้ 
(๖) ชนิดของเลนส์สัมผัสซึ่งแนะน าให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ส าหรับการดูแลเลนส์สัมผัส 
(๗) อาการไม่พึงประสงค์  หรืออาการข้างเคียง 
(๘) ค าแนะน าการใช้  วิธีการเก็บรักษา  ค าเตือน  ข้อห้ามใช้  และข้อควรระวังในการใช้  

ที่จ าเป็นเพื่อความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ส าหรับการดูแลเลนส์สัมผัส   
(๙) วันเดือนปีที่ออกเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์  หรือเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ 

ฉบับทบทวนเป็นปัจจุบัน 
การแสดงเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ตาม  (๒)  และ  (๓)  หากไม่สามารถแสดงข้อความ 

เป็นภาษาไทย  ให้แสดงเป็นภาษาอังกฤษแทนได้ 
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ข้อ ๗ กรณีน าเข้าผลิตภัณฑ์ส าหรับการดูแลเลนส์สัมผัส  ให้ผู้น าเข้าจัดท าฉลากและเอกสาร
ก ากับเครื่องมือแพทย์ที่ภาชนะบรรจุตามข้อ  ๕  และข้อ  ๖  ให้ถูกต้องแล้วเสร็จก่อนขาย  ทั้งนี้  ไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  ด่านตรวจสอบเครื่องมือแพทย์  ได้ตรวจปล่อยให้น าเข้า 

ข้อ ๘ ให้ผู้ได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาของผลิตภัณฑ์ส าหรับการดูแลเลนส์สัมผัส
อยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับและประสงค์จะด าเนินการต่อไป  มายื่นค าขอจดทะเบียน 
สถานประกอบการผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์พร้อมยื่นค าขอแจ้งรายการละเอียดผลิตหรือน าเข้า  
ตามแบบ  จ.ผ.๑  หรือ  จ.น.๑  ภายในก าหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ   

ให้ผู้อนุญาตออกใบรับแจ้งรายการละเอียด  โดยถือว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนต ารับยาไว้แล้ว
เป็นการแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ตามกฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้ง
รายการละเอียดผลิตเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๕  หรือกฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียด 
และการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดน าเข้าเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๕  โดยอนุโลม  แต่ฉลาก 
และเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ต้องมีรายละเอียดเป็นไปตามประกาศนี้ 

ใบรับแจ้งรายการละเอียดตามวรรคสอง  ให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ออกใบรับแจ้งรายการละเอียด
และหลังจากใบรับแจ้งรายการละเอียดหมดอายุ  หากผู้ผลิตหรือน าเข้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  
ให้มายื่นค าขอแจ้งรายการละเอียดตามกฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้ง
รายการละเอียดผลิตเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๕  หรือกฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียด 
และการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดน าเข้าเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ผลิตภัณฑ์ส าหรับการดูแลเลนส์สัมผัสที่ผลิตหรือน าเข้าอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผล 
ใช้บังคับและยังมีอยู่ในครอบครอง  สามารถขายต่อไปได้จนกว่าผลิตภัณฑ์จะหมดอายุ  หรือมีค าสั่ง  
ให้ระงับการขายผลิตภัณฑ์นั้น 

ข้อ ๙ ให้ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการผลิต  หรือน าเข้าผลิตภัณฑ์ส าหรับการดูแลเลนส์สัมผัส  
ซึ่งได้รับหนังสือรับรองประกอบการน าเข้าเครื่องมือแพทย์  อยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  
และประสงค์จะด าเนินการต่อไป  มายื่นค าขอแจ้งรายการละเอียดผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์  
ตามกฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตเครื่องมือแพทย์  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  หรือกฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดน าเข้า
เครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ภายในก าหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ   
และเมื่อได้ยื่นค าขอดังกล่าวแล้วให้ด าเนินการต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตจะแจ้งให้ทราบถึงการไม่อนุญาต  
แต่ฉลากและเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ต้องมีรายละเอียดเป็นไปตามประกาศนี้ 
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ผลิตภัณฑ์ส าหรับการดูแลเลนส์สัมผัสที่ผลิตหรือน าเข้าอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
และยังมีอยู่ในครอบครอง  สามารถขายต่อไปได้จนกว่าผลิตภัณฑ์จะหมดอายุ  หรือมีค าสั่งให้ระงับ 
การขายผลิตภัณฑ์นั้น 

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  3  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๒


